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I. DANE TF.CI1E1CZNE . 5 



1. Dame ogAlna 5 

2. Lampa oacyloakopowa 5 

3. Czaa narrv.ewaui-a aparatu 5 

4. Karunki pracy •••••..••.. 5 

5. Charaktarya tyka oai Y 

6. Uklad podatawy czaau 

7. Stabilisaoja obrazu . »••». 9 

8 . Vzmacniacs saativtruitjO odohylauiia %» oa i X .... 10 

9. Kali brat or wzraooniatiia 10 

10. Modulacja JannoAoi • • 11 

11 . < 3 wala ponlarova 11 

12 . kymiary 1 oiftar ••••••• 1 * 

13 . 0<lporno4£ ■achaoioana 11 

14. Uranictna warunki kiiaatycana 11 

15. WypoaaAania noriaalna 

16 . Wypoaataala tpao |»lr>a 





















II. VSTBFWE CZ YNNO^CI 1'HZYUOTOW AifCZE 14 

1. Ochrona przad poraAaniaw •*.... I 4 

2. liia talowauiia oacyloakopu I 4 

3. Hakllmatyaacla 15 

III. 0I|| 10 LUOA OROAi ' EGULACJI 10 

1. llyta ctolowa 

2. F’lyta tylna 



IV. KRZYOOTOkANlE RRZYRZADU DO IkAOY 

1. Ua tawian it orf;axi6v ragulacji 20 

2 • Zai^csanla przyrt^du 20 

3. Padl^oxania baoanago oiuaktu 21 



4. Ka librae ; a vzuacDlac<4 oai V 
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V. ZXLBCEMA tUbO$NIL OBbLUUl PH7.rh.kOU . . 

1 , I'oa *.u, warn* siy ■» ka i =i 

it, kybdr odohylania w oal X •••.••••••• 

3. Nolliwaici vytMlania podittvy ctmu 

4, Vyb6r fodr.aju pracy podatawy cscaau • 

r . Ob* lug* w/Mcniacza ©si Y •••••••.• 

VI. iiADANXA TECIOttCZHE OhCYLOSKOPU 



1* Zaatawlanle przyrz^d^v nlacbfdnycb do prttprtwt- 

dtauit t>adan • 

2* Badanis syitMU odchyltuu w o«i Y ••••••••••••••. 

3« PodsUwa ozmu 

4, SUbllixtc Jk obrMu 

5 . VxMcniAci ztwu^truiA^o odohyiuiit w »ti X ••»•••• 

6* Wewnytrrny kalibrator wv.'uocui.auia ••••«••••••••••» 

7* Xarta bad an la tsotmi.oanat,o •••••••• •••••••••• 

vii. on* ueajj>6v 

1. W ammoniac* odohylania pi<w«v*f9 Z— 1 1X) 

2. Uklad vyzvalania 1 podatawy caaau 1-200 

3* VaauAoaiac* odohylania pAiioatgo Z- )00 

4. Uklady zaailania ni.akJ.vgo naplpoia i l*apy 
oaoyloakopowo J 7.-400 

5* Kali brat or Z -500 



VIII. ZESTAtflEklE HODZESPOL6H 1 ELtMi- T<«* 

a 

1. Zaap6i 7-100 Wzmacniacx odohylania planowago #•••• 

2. Zaap6l Z-200 Uklad Vyawalanla i podatawy ezaau ... 

J. Za*p<Sl 2-300 kzotacniacK odohylania pociomagO ••••• 

4. Ztapil 2-400 Uklady zaailania nlaklogo napifoia 
1 lampy oaoyloakopowa ,J 

. Zoapdi - ■>' ili'rator 

IX. i>kla aVoUkhftk 

1. >ch*mat blokowy oacyloakopu 

2. bcliOBAt idoowy w/maculaoz odohylania pionowogo 
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Sc he mat idaowy ukladu tryzwaianitt i padstavy cium 
Z«» p6l Z-?00a/P2 ..... 

Sche«at idaovy ukladu przal^oznilca po<Ja tavy craau 
Zeapo I Z-2O0b/P2 . 

Schama t ideowy ukladu ariaacniacra adohylanla pasiaM»> 

tea Zee p6l Z-300/r2 . 

Schaaa t idaowy ukladdw Kaaiiania luakxa^e uapi yeia 
i lamp) aacyloakopeve j Z aap^l Z-%00/P2 

Schama t A*.« ovy kaUbratora Z#sp6l Z-*iOO/P2 .......... 

Ryaui<ak plyty czolowaj ...» 

ttyaunak plyty tyluaj 

Roaaiiaazcaania naaktorych podseapol4v 1 alaaant^v 
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1. UJLSE TECHNICZNE. 

- KA1H0 YAH "H ADIOTECHNIKA* kH 

- ki<-7010 

- oacylaokop poaiarovy og^lnago 
z«hto»owanU 

- fk EKEUHT / MR D / 

- B?*4 w/e FV Erfurt 

• - 1 

- 4 72 mm 

• *»8 x 60 nn> 

• °5 ' 

• Kapifolo przyspitizaj^ofi - 1,6 kV 

3. CZ AS KAUkZEVANlA APA&ATU. 

- 1 cod*, do oai^rni 9 c±a peine J zdolnoiei poi&larovej; 

• 3 ain« do vai^gsifoi* zdoiuoicl poaiaroaej napl^6 1 ciu6v 
M*attbilno66 poioitoia plamki not# bye wdvczaa vifkaza nit 
vynika to s dajiyoh w pkt. 5,4.; 

- 30 oak. od chwill zal^ozenia aparatu do atomentu pojaviania 

• if plaaki. lub lixtii na okranie. 

4. VAMTVkl PRACY. 

4.1. Zaailanio - oia<5 pr%du zaiaimec* lub akua 

lator vovnvtrany 

- napifelo anaaionow* alaoi - 220 lub 110V ua Zqdanio 

- napiycio znaualonotra akuau- - 12 V 
la t ora 

• znaaionowy /akraa tapiv^ »•- 




1. DAME OCfLNL 

• Produceut 

• Typ aparatu 

- Zaatoaowanle 

2. LAMPA OSCm OSKOPOVA 

- hraducflot 

- Typ 

- Ilo46 atruaienl 

- Sradiilca akranu 

- P«la pomiaroaro 

• Typ tkrajtu 



1 do 242 V lub 100 da 120V 




' 
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znamlonavy /akre* napifcia tkunu- - 1 0 , 5 da 14V 
latora 



e*fstotlivoA6 znamlonowa uapifcia 
staci ?asilaJacaj 

zakres cz?atotliwo4ci napi ?»- 

ailajucyoh - 

aoc pohlarana -nuM 

-max 

zabazpieczaxii a przad z war clew • 

i przac i^lcnxeui 



- 50 Hz 






4 . 2 . Taaparatura otoczania: 

- teaparatura odnlaaiania 

- zakraa tamparatur otoczania 

4.3. bll^otno46 wzgl?dna /zakraa/ 

4.4. Da pu a zc rainy c/a< praoy ciqglaj 



45 do 67 Hz 

VA c alaol 220V lub * 
20 « z akuraulatora 

zabazplaczenia topikowa 
z wkladkaml typu k-Ha, 
250 ®A przy zaailanlu 
aparatu * aiacl 2OO-240V 
lub 1A przy zaailanlu 
z aiaoi 100 do 120V, 






oraz zabezpiaozauia topi- 
kowa typu W-ba, 2 A 
prry zaailanlu aparatu 
c akuiau latora 12V, 



• 293 # K / 20 P C / 

- 278 da 3 1 3 °K / *5 do ♦kO 



•c/ 



20 do fiOi 
nlaagrauioaony 


























pi I— - 1 



5 . 

5.1 



5. 



5. 



5. 

5. 



5. 



5. 
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CM AH AKTER Y:>TY"K.A OSI T / odohylanla plo«**a / 



I. 



Rod raj vrmacniacT’.a oriohyia- 
j^cado 




t . 



Kod/aJ tlunik6w wajAclowych : 



• zarokopaaaowy wcnarniacr 
pr«|*lu atalago r. wajHeiaw 
nitayaatryctnym a tala 
i catiannapr^datryui 

Uatopnlewy tlumik * dzial— 
iilkami HC akompanaowany 

cv fatotliwo4ciawo i far 
a atalaj uapedano J1 waj4 
-waj, uiazaletnaj oci v.akr*- 



aaaa, 

|4eia’ 



I. 



**P«S lozynnik odohylanla 



1 . 1 . 

1 . 2 . 



Uchyb podataaoay 

Uohyby Uodatkowe Nsp^iczyn- 
n 1 Wa odohylanla 

a. atal oi6 

b. wpiyv I Olt /.ail any napi pcia 
zaallajqca^o 



au V/d* 

: ^oiV/djc do 20V/d* a dviumst i 

tvali.br owanyoli podzakraaach 
o aakwanc Ji 1 } 2 ; 5 

i 5 > 



i ) jk w ci%#ru 1 god-*, 

» 3 i 



U 



M«atabilno66 palaftanla plaakl. 
- diifotrvoty dryft plauaki 



l 5 da v plarwaaaj goditinle 
bazpaOradnio pa uplywla 
caaau na^rxowanii 



- dryft plaaiki apovodowauy 

10% znianq naplvcza saaila-< 0,5 da 
ola 






Charaktarya tyka csyatat liwo4eloi»a 1 odpoaiodt lmpula 

• a*aroko46 paama /-3d®/ ctla 

mm " - © da 15 Ml* 

- <lo In* ozyatot livo46 ^rani- • ) Ho 









can a dia »• jdcla ■ ^ • 
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W 






*• 



3.6. 



ot*« narastknia 

prterosty 

zvicy 

l'r»e*uK o*i Y 







5.7. lmpodanc Ja wejlciowa i 

5.6. Makaymalne napifcia v«jiciov» t 



6 . 



UkLAO FODSTAirr CZASU. 



6.1. Hozclii^ 

- i o. zaj ro^cl^gu 



- rodzaje pracy 



24 n* 

3 *• 

3 * 

- 12 dzialak wyglydow «rod. 

ka ekrwiu 

IK* t 3J4 //27pF 
400 V 












6.2. Zakraay wap6lc*ynn±k4w ozaau : 



6.2.1. Uchyb pod* lawovy 

6. 2 ->2. Uchyby dodatkawe 

- wplyw lOi * mi any aapifcia J 5 > 
zaaila j^eaffo 



linlovy 

wyzva lany , oral •amobioAny 
* ukladem pod t rv ymywan l a 
podatawy omu 

praca automatycznio zyzwa- 
iana, orav, wyv.valana s ro- 

7. jaknlaniaui bi ogu roboczo- 

go 

C,3 a*k/'d/ do •:,/ ^aak/<i/. 
w 20 kalibrowauych zaJuro- 
sach o •akwencjl 1;2i5 

5 * 






6 . 3 . Ekapaaaja rocoi%£u 

- apoa6b dadatkovaga ro«ci|- t 
gania 

- aakraay akapanaji 
• uchyb akapanaji 



salana wznocnlonxa w 

uiacia oai X 







coaa/da xl 1 ctu /d» a 0,2 

3 ^ - Jl I 

prsaauv X uaotliwla eantra^ 
wanii kaldotfo odoinka tra 
ay X na abu zakraaach ak» 

Ml 









7*1* Rodzaja •tibiliiioji obrazu : try rwalafiie poristawy cz« 



7, STAIR LIZ AC J A OUUAZU. 



m 
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m wewii vtr*n«ro lub zcwiytrs* 

«•*><» pr>t»bi«cami naraa ta jqeyal : 
/ *+* / lub opadajqcytal / / 



7*2. Hodraje wyxwalania: 

pdsmLe 20 Hz do 15 MHz 

"TV-V" - t« 1 ewi zy Jnyia impultom odchylania pionowtt u, w p«A* 

ale 20 Ilz da 8 kHz 



•TV-H* - telavci zy.juym impulaem odchylania poxiontgo, w jm*4 » 



w tryiaj podanych paamaoh ex? « tot liwoAci uzyakuj* elf italuii-* 
7acjf> obrazu o wy*oko4ci 2 dz 1 wiykazej przy wyzwIaaiM »*. 
«af trenya. 

Fray tryztralaniu zawny trznya uzyskuja «if stabilizacj? >lif 
dia aygnti6ir o anplitudzie IV, 

7*3* /czuloll/ wyzvalanla 1 

0,3 dr. wys. obrazu dia tryziralania v«wn^trzii»go • ^ • dia 
syenalow ba-iajoych o kaztaioia: fall proatak^tnaj 1 kli*, *r*i- 
nio dlugioh ia*puls6v, krdtkich trapuls6w i naplf »«5 • iD'uoldaJ> , 

nyoh 1 kllz , 



2 di wytokoiei obrazu dia tryzwalania 'flf-V* dia sypmlA* r-aaai 
•nyeh o kaztaicia ainuaoidalnya 1 o/yi fcotlivosci 50 Da, pr«> . 
vyzwalaniu wavt>? trznyzu 



mie 12 kHz do 13 MHz 







2 dz wyaokoAoi obrazu dia aygnal6w hadanyoh o ke B talci* 

•inuaoidalnym 1 ctf« totlivoici 13623 Hz., dia tryzwalauia 
w*wn \ t rzua^o , 

0,5V dia try 2 wa lan la xewiivtrxntgo “ ~ • 






7.4. 



7.5. 

8 . 

8 . 1 . 

8 . 2 . 

8.3. 

8.4. 

9. 

9.1. 

9.2. 



‘ 

7,as t rzo/oni# odno£i>ia kaztaltu pry a hi w^.6 w i czfatotliwoici 
jak pr*y wy/walaniu nownytruiym. 

Uwaga: . 

1. paraaiatry c/anowe 4rodnia dlugich itnpuls6vt 




- era* trwauia ok. 250 neok. 

- era* naraatania min. 6 naak. 

2. paramatry ozaaowa kr6tklch impuladwt 

- czaa trwania - 50 naak. 

- czas tiaras tailia - 6 naak. ain. 

Zak re* rtzialania ragulacjl poxloau wyzvalanla: 

til a «ry/*alania wewii^trzn#t:o t - 6 d* % wya. oVirazu w pa4mi e 

* 

do 100 kHz 







Impedancja waj^ciowa ukladu : 100 k5l 
wyzwalania z**rnytr*nego 

VZMACK1ACZ ZLtfNETUZXEGO OHCMfkAKlA W 0 SI X. 

fcapdlczynniki odohylania 6 0,2 1 1V/dz 
Uchyb podafcawowy wap6lozyn- 1 25 £ 
nlka odchylania 

kasmo pr?aniemianla /-3d D/ t 0 da 1 Mllz 
iiazyataneja wejAciowa : 100 kli 



hALIUHATOR K7M0CMEMA 

Kodzaj kalibratora : vewnftrzny ganaratar fall pro- 

at okqtne J 



KaztaLt napi<rcla kalibrujq- 
cag© 






fala pro* toiu* tna o wipAlojtynniy 
ku wypeLnl«ma 0 ( ) - 10£, o 
czasia naraatanla n*a*a., 

o IBM it apadaiUa 5 yUi Mka. , 

o zwiaach i przaroataeh 2 % 








ca&ks . 




\ 
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9*3. C**«totl±w©4£ ltll prostok^tnoj I 

9.4. tfa rto &6 napiecia vy l£oiovet,o : 

9.5. DokladuaAd napifcia wyjiciowv o : 

10. MOIXJLACJA JASN0&C1 / 06 t / 

10.1, Ceulo^ modular Ji t 



10.2. Impadamja wejAoiowa 




1 1 5 Wla — 

1 V 




10Vp*p vyvoluje vidoozn^ | 
/miaxt? jasnodci a t runic • 

nit 

10 k5l / /22pF via 47 nF 



11. SKAJ. n ro 1AHOWA.' 

Plytk.a zt tekla or&rnioznafff /ptr«ptx lub plsxi /, tocovaia 
na tkrtnit laapy. Ply tka po.iada names loru| aiatkf powitro. 
wh o podstawovych dsr.ialkmh 6 turn. Cun train# lirlie X i T 
podzialone a# dodttkowo ce 0,2 d/.. Poziome lime w olatipach 
♦ 2,4 dz i -2,4dz tfzclfdan frodkowoj posiadajq r^vmnl doot- 
tkowe maki 0,2 dr. 



12. tmilARY I CIE 2tR. 

- wymiary / X, I, 2 / 1 220 x 142 x 35» cn« 

- aaaa aparatu : 4,4 kc - 5 ^ 



13. ODPCRNO&l MECHANIC ZN A. 









15. 







• frupa o(ipdmo#ci wg l I Gr, 

Pk-71/T^o6500 ark. 2. 

0HAE1CZME m A ilUNkl KL1MATY C 2NE / transport / 
w( PN-76/T -0^500 ark. 8. 



WTHj.A -LME NOflMALNE. 



a. u oVrocit krajoiryw 

ja ekapioatac J.t 
- km u cvaraucyjnt 

* ‘ >w ±aa na przyrsuid 



; asst. 1 
: art. 1 














azt. 1 
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b. W akaporcia 

jtk obrocia krajoarrm, lac* dodatkowo: 

- bazpiaczni ki WTA 250 mA i 2,5 A » po 3 ul ( 






16 . kypoaa*«ni» spec jalno, 

16.1. Souda pomiarowa RC 1:10 typ S-12A .................. 1 kpl. 












Dana techrlcane aoudyt 

1. atosunok podzialu napifcia •••••••••.••• ....... 1:10 

2. Razyatanc ja wejAciowa lOMil t 2% 

3. Pojarenolc wejiciowa 16 i 0,3pF 

'/akraa dostrajania sondy do pojamnosoi wajAclo- 



waj oscyibskcpu 17 > 30pP 

5. Sscerokoio pasma -3dU 0»90 MU* 



J'r/y korzyataniu te sprrvftsnia po JamnoAciowatjo wajAoia 
oacyloakopu * ~ ■ aonda obii/a 10-krotnie doin% eaysto- 
tliwoA<f ^ r ranlczn% aparatu * 1 Hr do 0,*, llz. 

8aaroko4< pasma przenosatnia * zakiesie v-*s*ych’ cftp- 

sfeotliwoAoi nia ule&a iniania. 






6 . 0 * as nartts t an 1 a .............................. ^ os mak a . 

7* Zniakaztalcania ©bwiatiiii iwpulau ••••••••••••. przaroat 

lull '/.win 



■ 



do 3 * 



8. Dopuszczalne uapivcie wajtciova t 

a. 5-00 V w pa 6m a a c*yr totliaoAei do 1 Mil* 

b. 100 V w paioiie e*.f a t o* ) iwo Ac i do 2 5 MU* 

c. 60 V w pa 4 mi e c*$a totlivoAoi do 50 Mlz 

d. 30 V w pa Ami. e c*v» tot liwoAoi do '>0 Mi* 

9. kodza.f zaeiaku wy.jAciowa^o 




BNC-50 



10. Diugo4l przawodu potniuw«iro 1,2 utb. win. 









KR-7010. 



It. kypoaatania t 



DMtdKA Aprftynuj^ca 9##f » #9t 
naaadka azpilfcova . 




92 t 
§tt 


nasadka z haotykiaa 




art 


naaadka uzlaaxaj^oa 




f 2t 


przaw<Sd uziami.aJ^oy z uchwyta 


>w krokody lkowyia 1 


eat 



> • ■ t * * r ^ <• • » ' - 





UWAUA: 









1. W’yposazenie apecjalne doatarcza aif na oddzialna zaMdvlM.ia 

dadatkowa. 

2. donde typu S-12A uiozna zaatoaova6 do ituiych typdw oaoyloako- 
p6v o pajaauio4ci wajAcioweJ 17 r 3° p?. 

k kafcdysa wrypadku atoaavania aondy nalezy skomp«naowa<5 zviay 
i pi'zaroaty impulau pros tok^tnafto zaabaarvowana na ekranie 
oacyloakopu daman tew korakoy jnym umeacc xonyw na opravca 
zaclsku wyj.4ciowa^o aondy wadlu^ punktu 3*2» atr* 26, 

niniajazaj instrukoji. 




W3TEPVE CZrNNO^CI PRZTGOTOkAkCZK. 

OCHHGKA 1’KZED PORAZEMEX. 

Oacyloskop wj tiian by6 zaail&ny z aiaci elak tryozna J , 

* ktdrej Jako oclironf p mod poratanien atoauja ai? 
UKieaianie lub zerowanle. 

Przowbd siaciowy przyrz^du jest 3-Aylo*ry » Aakoriczony 
wtyczk.4 2-bi«('unuwet z zaciakiaa uziawi a j^oyn . 

Zaolak lan witaen by£ pol%c«ony z mas 4 

pr«yra%du, 

Stan w/w polqcs.ania nalaOy aprawdzi<5 przad plerwazyn 
zains talowaniem aparatu oraz kaAdorazovo po transporcia 
aparatu i po vyaiania atyczki. 

Sprawdzanie prza prowad *16 omonierzem, badaj^c przajlcia 
rclfcdzy zaciakiera uziaala j%cyn we wtyczca, a zaciakiaia 
uziamia JqoyiH a przyrz'^dzxa na plyoie tylnej. 

Hazystancja te/jo przejacia winna bye nia wxfkaza ni* l9 . 
Przy inatalowanlu oaoyloakopu v pomiaazczeuiach wilgot- 
nych w pobltiu rur ina talacy Jnych urz^dzari o^rzaaezyeh 
itp. zalaca oi? atoaowac dodatkowe uzlemxonie ochronna, 
Iqozqc jo z zaciskiam uzxemia jQcyra przyrzqdu* 

V czaaXa pracy oraz xava/t, gdy przewdd sieeiowy wl^czony 
Jo»t do gtu-azda sieciowo^a, przyrz^d aiuien bye obudowa- 
ny, a $ruby obudowy wlnny byo dokr^couc* 

J»x© noina zdajwoaa 6 obudowy aparatu gdy atyezka przyr*4di| 

nla jaat edl^czona od rniarda atykowago lnatalaojl zaai- 

» 

laj(%caj* 

Vszelkia naprawy oaoyloakopu mnny bye prz«prowadzon# 
przaz personal obaznany * przeplaauil bezplaozoria twa 
i hi/., iony pracy dla urzadzah alaktry q,znych 1 poaxadajqcy 
odpoaiadnie kaaliflkacja xaaodoae* 

lNSTAbOkAME OSC* LOSKOPU # 

Oacyloakop winian bye lnatalowany w pomlaazezan 1 aoh , 
a ktdrych tazparatura nia ziaienia sit w aakraaxe wifkazym 
od 178 do 313°h / do +UO u C/ t a vil£otno <4 arglydna 

nia praakraeza 80 %, 








Atmos! e ra pomlsszczea wirma by6 woJLna oU irqcych par i *:az6w J 

oraz pylu. 

t 

OscyJoskop winter) by/ ustawiony na stole lub w<3zku przyra^— 

dovym , nie naratonym na wibracja 1 wa tr/^sy , 

Promiani* sloreczne nie powiimy pada6 bezpoirednio na ekran 

lampy oscy loskopowe j. 

I'rzy pracy w poblitu sllnych p4l s lsktrycmyeh zalaoa al^ 
oscyloskap uziemid. 

' 

3. HEKLIMATYZ ACJ A, 

Rakllmeiyzac j v pi zeprowadza ex* v6wozaa, gdy przyrs^d byl 
t ran* port owany lub przechovywany w warunlcach znacznie rdl- 
ni^cych si* od w&runkdw pracy, a zvlaazcta w zbyt duisj vil- 

(.otnoaci lub w zbyt nisklaj tamperatur?e, 

Ksklimatyzac Ja sprowsdza sly do pozos taw i an la przyrz^du w sta 
-nia niozal^ctonym prxsz czas nie krutazy nit 2 gt»da. a po- 
wieizCi »nlu speliiaj^cym wy nu*/ an la ctorwialnych wnruukdw pracy# 
Jsieli zachodai obawa, le przyrzqd znajdowal alf w warunkach 
przekpacza J^cyob gra&icaaa warunki kiimatyczne / teroparatury 
pomiej 268°K / -5°C / lub powytej 3l3°k / ♦40°C / oraz wil- 
COtno6c waclfdna wi^kaza od ')0 % t reklimatyzaa Jy na Ifsty prze-' 
dlulyd do 4 ^odz. i atarac alf umteicxd przyrzqd w poroiesx- 
czeniu przewitrwnyw. 

Zal^czony po rsklimat y*ac Jr przyrz^d, nalet.y poddad bacznej 
obserwacji przoz ok. t podtr, ■ tyro cxasie nadsiar wilgotnoiei 

note apowodwwai u« zkodzetiis nrekt<Srych elsmon t<Sw, a w szcea- 
frflno&ci re/yatoriw. ' > « 
























IH. OPXS I ClkiLUGA OHGAN'f'to RfiGULACJI. 

1. PLYTA CZOLOWA. 
t.1. Zal^czanie aparatu. 

( 7 ) kylqoxnik *oIEC* P—401 - voiinifcie klawiaza powoduje 

wlqczenie prtyr?.«jdu, 

0 l)ioria lwiatl<ica O-404 - » y&naiiz&c Ja atttlH zal^czonia 
przyrx^du. 



f 



1.2. Uklad la r opy oscyloakopowej# 

JAoMO&£ / potanc Join® tr ij t<r402 /• Ketruluje Jasuo66 *wie- 
cenia plank 1 /llnii/. Maksynalnq jaano4£ uzyakuja slf, 

t;dy Jast on obrOcony w pravo. 

^7) OSTltoStf / potenc Joraetr Hr403/* kaguluje ofaiikOMania 

plank i na ekranie. Oetroid plamki zaielna jast w pawnvn 
atopniu od Je.« jaanoici. Przy wifka/ych z.nuanach ja*- 
no^ci , nalely przeprowadzid korakt^ ostroAci* 






! 






1.3. Vznaonlacz osi 1, 



© 

© 



W« X. WajAela bezpo£ra< ala dla wwnf traanetfO odchylania 
w osi Xf 



Praelqcznlk vapdlozynn ika odchylania poxiometjo /P301/- 
ekapanaja. W pozycji *1 w»j)iic*pmiici cza»u sj| v fodne 
e naa tavami prxel^czmka P207 ( 7J $ » waptflczynnik od- 
chy lania X aawn. wynoal 1 V/d*. Wpozycji *5 pr*dk©46 
rozoi((i r u jaa t dzioa j •, at okrutn ia wifks'/# nii iiaatawy 
P206 / czaa/dzxO, 2/, a wap. odohylania X zawn. wynoal 
200 mV/dz. 

P^ac^ X zawn. uzyakuja ai* poprvaz wciiniycia klawiaza 
( 8J. /P20l/. Uklad podat.wy czasu jast wdwcxnaa unieru- 
chomiony. Natoraiast w puzycji wycUnivtoJ przol%cznika 
wo ai v prat, a \ *<*wt . 
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r*Vij 



© 

© 

l.%. Ukl< 

© 

0 



© 



© 

0 



C2A3*/ri7. pr/.f 1*207. I'rv « l^ezn i.k zakrasovej ra- 

CpjlacJi. w*polo.ynruKa czaau. I'osiatla 20 pocycjl cache,- 
wunych w Jecino* tkach 3/dz, ma/dz , ytia/'dss. 

I 

/ potann Joaiatr Rr301/. Przaativ oai X. 

ad wy/wulania. 

fltftuLO VYZVX1AMA / Przelqcznik P203 /• ^notliids iry> 
zwalaxile wuwnf iizu«* / po*. "VEVN" / lub zawn^truta 

/pov. -ZEWTH-/. 

Przelqcv nik 120- uuoil iwla *ryb6r /.bocza, a ~t<3r«*«o ma 

uastqpic try zwal an i « . 

k povycjl naatvpujo ono ze zbocza uara^taj^ce^o. 

# 

W pozycji zo zbooza opadajqc«GO, 

VfcJ&CXE W1TTWALXK1A SLVKETRZNBGt . Gnlavde wejlciow® 
ukl&du wy/walama zotmf trzne^a. Hrzylqczane Jaat do 
ukUdu wyzwalaiila, dy (^) /^ 203 / j«*t w pov.yoji 

■ZEW^", a przelqcziiik (o]Jo*t w pozycjl X tretru./wyc i.i- 

nl*ty/. 






FOZlOh W YZW XLANI A / potencjowetr Rr20l /. Uwoiliarxa 
trybbr punktu na zboczu opadajqcym lub naraataj^cya, po 
oai^iuccLM, ktdr««o naatfpuje start pedetaary oaaau. 

R0D7AJ k VZW ALANIA / prvolqcziil k 1'204/. k pozycjl • * ■ 
impulwy wy/waia Jqoe sprzftone »q po.jemnoAclowo ce wcma- 
cniacrem wyzwaianla. k pozycji. "TV* imp^ilsy tryzwalajqce 
przeehodzq p rats flltr doltioprvspus tovy lub jrdrnoprza- 
pustovy w zaleaneAoi ed baatawy prseiqceiiika 
Gdy klawisze (^12^ 1 (l3^ aq willilftl - >•* . walanle odby- 
am alt wiey.lnyisl lapHlaui aynchron i sac Ji poaiomaj - H. 

(Vj) oelqdmsy przabl eg vyzva- 






If wivy jnyiui i«pu 
Pray wytiiiu $ty« klaviezu 
lany , Jaat arlzyjnysii irapulaaau synohroru zac Ji plonoamj 















hJk~?OtO, 




l.'>. I'kiad porlstawy caasu, 








I’rzet^ciruk P206 unionliKia pvacf podataw o?uu auto* 
matvczn i e wyxwaiaiiq w pozycji wyciinittaj - "AUTO" 
lab vyz«ral&nf| w pozycji wei4uiftaj - "NORM". 

Stabili/acja w.oa* / potana Jometr Ar2<>3 / utatma wy- 
zvalaxtie w zat.resie w.c*. 






1.6. System odohylauiA pionowe^o Y, 

© " 'W " / prvel^cznlk R101/, Pryeiqcmik rodzaju v«j* ’ 

lola. 



© 

© 

© 

© 

© 

© 






Ody Jest oi» w poz . " ^ ", wowozas spi z(2eiue wejicia 

jest po Jooroiciowi) , co uuiotliwia elinijuiowaitie skiatlo* 
we, i a tale j, . badaitego prcaklffiii W po/ , " " ajwp* 
tfcenie wujscia Jest bezpo6reclnxe x ekidiiowa stale Jest 
pi v cooatona przez. wzniacnlacz. baieki temu moilxwe 
Jest ni eziuek*ztalcor<e obrazuwanie prz«bi* ( 6w o niakioh 
czcstot liwolcxacb. 

"1-0" / Przel^czxiik P102/ - w poxycjl "0" wejlcie wzma- 
caiacza v jeat zaaiykaue do masy, m w pozrcji. *1* doia- 
czana do tsn iazda IS • 

v . tiniaado /HNO.NO/ wa jlaiowa. 

"I • / Pot enc Jometr &r 103 /. ^lulv do praaauwani* obra- 

* 

eu ** oai Y. 

V/dz / Przel^oznik P103/. Prv.al^oznik zakras6w w*p6l- 
ozyimikdiB odohylaola. Vyoachowany Jeat w Jadnoatkaoh 
V/d«, 

Gniazdo uapxyoia kalibracy jna*e . 

Gniazdo mmmy dim podl^czanla »«ay 1 town, WYZW, wewn. 
lub aondy pouiarowej. 





‘ • 
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2, PLYTA rinLNA u 



0 

© 

© 



Zacisk bia^una dodatniago /aailania t>a».<!ry jnec®. 

Saciak bi« ( umk ujainna^o oznaozony dodatkowo znaklatn 
uwozlivia podl^czania uaiamXama robaczego lub dodatko- 






wot.o uttjamlania oclromiaro. 

Gniardo uxiaaieoU dla podl%ozania ay^malu raodulacji Z > 







2C 



© 






Uilazdo vjic low© dla modulacji Z. 

ZwlaracZi, Gdy ala korzyata ilv z ’/ewn'traiij woclulacji • 
Jaauo4ci gsiaeda (^26) i (^5) wlnny bye zvarte z* poaioo* 
zviaraoz&c 






© © 



29) Gnlazda vyjAciowa sy^walu podatawy exasu / piia 
proatok./, Kt6r© «o^ by6 vykorzys tyw&na Jako IrCdla 
impula6w o zmiannaj czya totli*o4ci raguJovar<a skokovo 

pray poixmoy przal«|cznika (T) /P20?/. • 



© 






Gclazdo raasy , 










































a 

! 
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IV. PRZYG0T0V AklE PRZYR2A1A' DO PfUCY. 



USTAVltNIK OBGAN0V REGULAC J1 . 



Przy plervaayn zal^czeniu oaeyloikopu ultoa si? uit&vlenit 
pokr?tal narupulacy Jnych Jai nilej. Po na/rr.aniu si? aparatu 
pojawi si? wAtrcz&s linia portatawy ozaau. 



JASNoSC 

OSTRO^fi 

EKSPANSJA 

CZAS/dz 



- obr*ci£ calkowioie w prave 

- paiotania Arodkow© 

- si 

- 0,3 »a/ds 






PrzalQcziiik Xvew/ - b'FVfl. 

X zsvn* 

przaauw osi X - poloftania Arodkow® 

frddlo tryzv. - VEVJJ. 

Polarysr.ac ja vryrw. - dovolna 

Poziom wyzwalania • ioKolna 

Jiodraj wyzwalania • " " 

Przel«t czJiik V/H - dovaln® 

Przel^cznik rodza- 
ju pods tawy czasu - AITTO 

Stafcllizac ja v.oa.- abrAaiA oalkaaioia a praao 

• m m n 

* * pr&sauv osi Y- poiotania Iraditasa 






Pa uatawianiu pakrftal i klaaiaay Jak wyAaJ i dadatkowyw 
usiaaaianiu pr»yr* 4 du / Jaftall zaolaadaA patrzaba/» aio*y<f 
wtyczkf aisciov* do gniaada lnstalacji i **i##*Y^ klawiaa 






P 

* * 
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I’owinna pray tym zatwiaci 6 dodetkowo 4 viac<|oa (2) . 

*’o kilkuna* tu ««kund4cli trinna pojawil »tf na ekronta 
l in la podstawy c* asu,_ Od ta&o manontu pr zyra^d iu« m o«l 
by^ atoaowany jaka oacyioakop ©baarwaoy jny. 

daiazych 5 min, tnokna nint mia» /yt p&rane try napiycio- 
*• i czaaowa, Po uplyvia 1 godz« ad ozaau zai^oxania 
uatalaj* alp uohyby dodatkowe i n i >1 tabilnc »46 poloftania 



V prsrypadku zaailania st akumulatora zawn^tr/jiajo /t2V, 
polq©*y£ akumulator * oaoyloakopam pray p»nooy prrawod* 
zakodczonych wtyka^i bananowymi - do f.jnazd* 

1 do gniazda (W) i poatppowa6 dalaj tak jak w pray- 

padku zaailania aleoi 220V, 



3. POOLACZEXIE UAOANEGO b»iEkrU. 



Spnedb pod Iqczeni a do osoyloakopu ba dan ago obiafctu mo*a 
miai powaftny wplyw na Jako46 pumarow i ©baarwacji. 

S zaaady powiuno aif uftywa <5 do t««o prza odbw wepbloa iovyab 
».c», stakobcaonych od atrony aaoylaakapu wtykami HNC-5O. 
t'rxy badanlu prz«bi«g6v o ozaaach naraatania dluaazych od 
1 przevody pomxarowo no^ by <5 zakobczone od atrony 

badanago oblaktu wtyczkaral Lananovyrnl iub uohwytaau. kroko- 
dy ikowyul , 

Jadnak niaakranowana cv.fi6 tyly wawnctrznaj 1 mm 6 j oplotu 
wiiuay byb mozllwie fcrbtkie 1 nia morq tworzyb pftll , 

Przy b&daxiiu przebiagbw o czaaia naraatania lub o pa dan i a 
mnio.Jazym od 1 ^uaak, zaloca aif Jua vakanczaA przawady 
pamlarova l^czami wyaakioj czfatot livolci obuatronn ia , 1 am 
chowaniem zaaady dopaaowania falowa^o ukladu poaiarwego. 
C»dy atoaovania l^cz w.or, Jaat niaaotiia*, nalaly Zyl* *®~ 
wn 9 t rxnq ora* oplot przawodu przylutowab da punktbv pomia- 
rovych tak, by ni eekranowana odoinkl byly motliwie najkrbt- 



- 
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Koni ocznyiii Jest tel zakoAczonie pr/awodu poni arove^o od 
atrony ••oyloskopu rezy«tore«, zaaryka J%cyta / najlapiaj 
nassdkovyn / o razystancjl ihlllonej do iMpedsocji ftlovsj 
przevodu pomUrowego. W niektOryoh prrvpadkach, ja*ali 
impedameja tryj6oiowa hadanatro uklariu Jest r6*na od 50 JI , 
nalety aailanl^ typ przewodo panltrewtee, V rakresle oayat o- 
tlivaioi prtanoazonych pr/er wriaaeniaez Y oaoyloakopu, Hi a 
zauvata #i? vplywu zaiaiiy samych zl^cz «»oi. o lnpodanojl 
w zakraaia I 50 da 50 ft • 

V 

Pray ulywaniu preawoddw wap6losiowyc)i ekran przawodu Jaat 
jednocza4nia t*w. przswodan zarotrya* V niekt6rych przypadkaeh ( 
razyatancja ekranu mole okasal aif za duia dla prawidlowafio 
przanbflzaula aygnalAw w.o*. zwlaazoza, fitly uapiycia sq nia- 
wialkia. Mo«n tryatqpi.4 w4wozaa caki6oania ar postacl t^tniau 
aiaoiowych lub try*. cz?at. Nalafty vtady atoaowa<5 dodatkowa 
polQcsanie nasy badauago oblaktu z #as«\ oaoyloakopu. I 

Pol^ozemc takie wykona* ekranaa * prrewodu vsp<S loai owefio. 

.WyZeJ wymien i one zaaady dotyeni rtisniat podl^ezenia do vejicJa 
wyzvala/ila zevn^triSiiago* Podl^ozania oaoyloakopu z badanya 
obiaktaa znaczuie aif upraszcea, jaiali atoeuja aif aondy 
poojiet ov« s tluiaJkamJ RC, gray* dopaaoaranla obiaktu do vajioia 
oscyi o« Lopo nie Je#t v6wczas iatotne* 

Nalesky Jodnak- , zwraca6 uwagf, by podiqczania aondy z obiaktam 



dokonano bylo aoZliwia najkr6tazymi przawodaml, nie tworz^cyai 

fcadnych p?tli % 

1 oul^czan i o do wej4oia wzmacniacza X za«ru.» WYZk.zawn. oraz 
do wej*cia MOD " 2 " eraz do kalibratora i podataery ozaau, 

tnoina dok.ona<f przewodaal ekranowanytsi inb wap^loa iovyai 1 **» 
konczonymi od atrony oacyloakopu wtyczkami bananowymi • 
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4. HAL1BRACJA VZMA CSIAC7A UDCHY1.AMA PIONWBGO. 






ka Librae przyrriidu zaieoa aiy prve prowad zi . 6 ok. I rar n a 
missive. W tyro celu do gniazda wajldowepo Y nalary 

doprowadzl** napiycle z kali bra Cora ( 2 ^ . Prirelqcznik P103 
20 winiam by*S v^wcuu» n&« taw tony w pox. 0,2V/dz. 

Przy prawidlowym wzmocnieniu wzmacniacra vysoKoic Jail pro- 
stokqtnej n a ekranie vynoaic bprizle 3 dz. 

Odehylania od taj wialkolci okorygova^ moina potano jouotroa 
Hr 10k, ktdry Jaat deatypny po zdjyciu obudovy rt« lavaj borr- 
**•.1 ply tea dmkow&naj prayrz^du / Z-IOO /« 

Tak przeprowadzona kalibracja nwarantuje odpowladnl* doklad- 
void dla wapdlor.ytmlk.6w odehylania od 5 mV/das da 20 V/ dz. 



akran leunpy oacyloskopowe J. Opia akall podany jest w ro»- 
dziale I put. 11 ninlejazaj inatrukeji. 



wzf;l?»len» ?rojka a kali. 

Priy ponlarach czaau naraatania lub opadania przebia^dw i»- 
pulsovych wykorzyatu ja alt ta llnia dla ustalania wy*oko#ci 
obrazu / 6 dz /• W6woma.a na podzialkaeh odie&lycli o *2,4 
i -2,4 da llnia kropkowana od 4rodka mioray aly ©datyp ozaao- 
iry edpowiada J%cy uiora&lleovsiienu naraotanlu lub opadaniu 
przabla^cu. Kajviykszq lini©vo4£ odehylania uzyakuje ai? 
w irodfcu pel a poaisrosogo, JaZali Jaat wipe molliwa, rialaty 
czynld poaiary w 4rodkowym ©bazarza akall. 

Skaly 1 ekrnn laapy oaoyloakopowa j nale*\ utrzyroywae w c*y- 
stolni, p:dyz m« to wplyv na dokladno4£ poalaru. 




v. zalecexia odnoSnie OHS LUG I prztrzadu. 



1. POSLUQIWANIE SIE SKA1.A POMIAPOVA. 



1 



Oaoyloakop jaat wypoaalony w skaly poaiiarov* nakladantt na 



Ka akall namiealona »h poziomo llnia w odlagloloi »3 1 -3 dz 














*k-7C»0. 



Iji 









2 . VYH^H OnCHYLANlA POZIOMKGO. . 

lYybAr odohylania w oai X przaprovadza sl^ przel^czni ki*m MM 
/P20»/. Odohylania to note by£ zewnftrzne / np. sinueoidalua/ 
napifcioiu z i,enei»tora eawnftrznago lub wawnptrznsgo z ukladu 
podittvy cxmu oscyloikopM. I 

Przy odchylaniu wewn^rrnya na jvittkaaq dokJadr.o^c 1 liniavoll 
uzysknja si? dla akspansji citt/oi *1. Natomiaet prey cra»/c« 

x 0,2 akapansja x 5 pojawia si* dodatkowe nieliniovo4£ i doda- 
tkowy uchyb kali brae ji. Pray jmu.l* ©na uajwiekaza vart©4ei 
w akrajnych 10% ©doiukacli pilokaztaltnago napivcia odohyla- 

jqcago. 

Pixy aka pans Ji x? nalafcy wife unika<5 czynisnia potuiardw na 
piarvt xyoh i na ostatnxeh 5 dz linli ozasu, a przy akspansji 
xl na pierwaza j i ostatnlaj daialce taj iinii. 

Oprc.cz nialinlowoAci vywolanaj kaztaltam napx^cia odohyiaJu- 
cago aofta sly pojawil dial lniowo.4^ dzialania plytak odchyla- 
Jqcyoh, bpdtjca cacliq danaf/o a^zamplarra lampy oacyloaLopowe J. 
Jaat ona najaniajaxq w 4rodku pola pomiarowar o wyznaczonago 
przaz akal£ ponuaiow^. Z tyoh wzglvdAw valeoa aif wszelkxe 
pomiary pr/e prowad zac a 4rodkovyra ohazarza pola poaiarovefro. 



3 . MOZLIVOod VY 2 WA 1 .ANIA PODSTAWY CZA 31 J. 

Przal^czuiklaa © i © • noOZAJ VYZV " wybxara aif rodzaj 
•ryzwalanxa, na Jkorzya < nxa Jazy dla czf a totXiwoioi i kaztaitu 
przabiagu wyaMalaj^oBgo. 

Przy vyzwalaniu dziala txa# ragulaoja pozionu wyzwalania . * 






W polqosaniu c mozlx«o4ci^ zBiany polaryzacji przbxagu wyzva* 
laj^cego / przalAcznik (lOj /, zazwala ona na wybbr punktu 
7 nar as tajqcago lub opaoajacago zbaeza przebiagu, z ktdrago 
n&stfpuja start czaau. Jaat to ponoona przy s tabilizovaniu 
obrazu przabxae&sii zloaonyBi / przebiagi achodkowa lub modu* 
jo wane w amplitudal a itp. / i uotollmu wybdr niemal dowolne- 
t:o 1 rat.aemu przebxa/u raacxqgnipciu go w wyaaganej akali 
czaaowaj* 



J. 
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Vymaga to jadna^ rntnlipulaoji. pokr^tlon (^11^ POZIOM VYZV, 
ktdraero uat&wiania znl«tn« b^rizie od kazvaJttu 1 wielka£oi 
przabla^u wy* wm la jqoaf, o . Przy niawlaAcivym ua taaianiu tr/v 
pokrftla vyxvalania w o*61e nia URAtypuja* 



Wyzaalania 



■ X/ » 



itOl .jf • . V i’T .> p - • «•- 

tlivo4claoh powykaj 20 Ilz. Po jaiano£eiowa aprzeAanxa zr 6dla 
wyzwalania z ukladam wyv wala Jqoyin elimiuuje skiadova* at&lq 
z przabiagu wyzwala , oo kcrzy atai* vpiyva r/a dlu^ooiu** 
aovq stablinoic oyzwalajnia . 



Hyzwalanla "TV* - atoauja sly « zaaadzia da try/ wa lama prza- 
bi«r.6w, ktdra aawlarajq talavizyjna xupulay synchronise Ji 
pionowaj lub paziamaj. Tan rodzaj pracy zalqcza a if pray pa- 
mooy klfcviaza (^ 2 ) - klawlaa wclfoifty. 

kyzzalanle impulaami aynohraulzao J1 pianowaj - *V« uzyakuje 

alf przy weianiftya klaviazu flT) i woitalftyn klavxaxu (o) 
kyzvalania impulaami aynohronizac jl poziewaj - •11" uayakuja 
aif przy wciAnlftym klaaiazu (o) • Rodzaj wyzaalania *TV* - 
moZna a t osowar- rdvnie* przy innycli przablagaoh - "V" - pray 
vyzvalaniu przebiegdir akladaso’** M P*4aUa od 20 Hz do b V 
np, nsciq 50 Hz - «H* przy sryzvalaniu prrablatfd* ■kladovymi 
w paAmia od 12 kHz do 15 MHz* 



4. WYBflH HOD/.AJt PRACY PODSlAVY CZASU* 

Przawidziana a* dwa rodzaja pracy podatawy ozaau , a aianowiola 

' * < ' 

iracp wyzvalana uzyakuja alf po weiantpeiu klazia^a ■ 

» poz. NORM* tfdwczas pod rtlaob«cnoA£ ayrnalu wyzzala © 

uklad podatasry czaeu nia b^dzia dziaia a 

Podatawa czaau znajduja alf wdwozae w atanta " tryozaki want a . ■ 
Kdvnis*, gdy iatnlaja aygnal wyzwala.1*ey , A#cat uataalenla po- 
krftla (TiS POZIOM jaat niawlaaciva , uklad podatawy caaau nla 
bfdzia dirtala^. OLatatf# pr*y */* rodzajach sryzvalania 1 przy 
wv2i#alaiiaj pr aoj poaatawy czaau, nalazy odpo*.i»du.t» usta*i>~ 
potouc jomatr n n , *>y uzyaka«S obrav . 
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Pracy «utom>tyoznl< ayzalaiig uzyakuja aif .#ay ay iAniytym 
klawim. ( 1 'O • Ukiad podstawy ckuu pracu Ja v4vf zaa aaato— 
blaftnia. »ytwarza i^v pi toksataltna napiyelf odcbyla j<*ea 
niaiiilatnie od ttpo czy .last on pod vpiyv«4 ^ygnalu vystva- 
la Hc«fO, cay nla. Luna podataary caaau JaflU ryaovana na 
ekrania, a jaj lokaliuacla i re^ulacja nia \£*m * ryoza ftad- 
nych trudnodci. Stabilizacjf obrazu ir/yakuja si? paprzaz 
ratruiacjv potanc Jomatrem - POZIOM* 



5. 0U4LUGA a ZMACN1AC7 A OS I Y. 



5.1. Zalaoania odnoAnie aanipulaoji pr/.«auvt»ui osi Y. 

1‘raasuw oal Y icazvala na praomlaazc/enit obrazu w <<r\nicach 
1 12 da. wzf; 1 vdowi Arodka akrauu. Umotlivia to neuH cantrowa- 
uia ab am pr/.abiatfdar, lub ioh fra^nont^N o uapifciu ok. 

1 10 s sakroa V/de np. na zakrasia 0,05 V/dz - - 0,5V. 
Uatavianla przaauaru a akrajnyv poloftaniu mote wyvala 6 
zraniAjaaania cculoAol odonylanla o ok. 1 arzglyddro znaraio- 
nowaj na danyv aakraaia V/cm. 

V zakraaia aarajago daialania, przaaua zaz-tala na *cmp#naacjf 
akladavaj ataiaj w badanya przablagu. JaAall zakree tan Jaat 
za aaly, nalaty stoaowa 6 aprsytania po jaanaAcioara vajAcla 

oai Y, uataviajQc odpawiadnia przelqcznik ar poz. m *J u * 

i'oniewai aprzt«anla to ogranicza dolnq czfatatl iwoA6 granl- 
. .. W /*, wya«. VP*» * W» . na .v.i0 ; , fct4r« uaridacania- 

aif jut przy przanaazoniu tmpulaAw dlutaeych od 5 aaak. 



5.2. STOP 0U A_S1£ SONDY P0KI AH0WEJ • 

Pom aval p araaatry wajAolawa vzaacnlacza Y ai) nia/aiaAna od 
uaatawdv V/dz ( 20 ) oatyloakop mota wap«Slpracowad sr «ond% 
poaj u owiy i>-yu PC, tweraQC * ©bwodam wajAciovym wzmacniaoza 
4a la la it .ajU?oia 1:10 lub 1:100. 6 on da t.a w zaieinoAci od 

atopnia podzlalu , zal 9 ks*a lapadauc.l? wejAciow*. Praktycznie 
ataau J%« anode EC 1:10, uzyakuja aif raayatancjy arajAcioa* 

10 Mft , a pojoanaA* ok. 12pJf. souda taka obnlka rdwniat 
10-krotnia doln* czfatot liaroid granLcznt przy atoaowaniu 

j»© Ja«naAci.owat v4 
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Zorwala to n« nloznleksr.talcona prrenos/tnis iupulsbv rllut- 

arych ort 50 maak pray vajiciu 

A 

To w»zy#tko o»l|(-a slf 1 jadnak wskutetc 10-kr«tnsg® powi ykaaonla 
wopolczynnika odchylanla. Oopssow&nis danej oondy do vojAeia 
oocyioakpu polotH ns okonponsoirsuiiu po jotwnoiciowyw jej ukladu, 

W ty» celu naloly zsMc'/yd wajlcio wanacni&cza do vyjicia ka- 
1 i <ratura IV , a uaatvpnia tak uatavic kondonoator i.o a po n f 

sujucy w sondalo, by przobiagi proatok^tuo 
by ly od /vis6m i przoroatbv. 












kallhratara wo in# I 






VI. BADANlk TtCHNICH® OSCYLOWCOPU. 

b 

Ninlo.jaze badania • taiiow i% wyci*g * najiatotxila j**ych punktdw 
taw* bad an niepolnych, ktdryw w wy twdrui podlaga katdy vypra. 
dukowany prayra^d. 

V okraaie okaploatacjl niniajaaa badania winny by 6 prxoprowadzo 
-ns praado wazyatki* bsxpoirsduio po otreyaoulu przyrc^du 
a vyt«6mi, a uaatypnia pray kantrolacJn okreaowych, oalaa akra- 
ilonia staou tochnioanaro *prryrz 4 du . 

Badsuiia nalaAy praaprowadai^ a warunkaeh pracy przyrwidu, po» 
(isnyo)i w road*. ill pkt. 4, 






ZEST AW I ENT E 

0 



FWZrR7AD6w Nl E7BEUK YCH DO PHZEPKOWADZRNIA BADaA 




a. 



b. 



kali bra tor arapiitudy tj, ganoiatar fall proatok^tnaj 1 kHa, 

0 caaaia narantania lapazym o*J 1^ua» aniakaataloonlacb tia— 
pulsowych poaiftaj Ilk, a maAliveAci* aakraaowaj ragulaoji 
napifela wyllc. z ilsklsdnoicit do 1%. 

Generator BC 20 Hz do 200 kJla o naplyclu wyJ*ciowya 0,01 
do 10V 1 mickaatalcanlach niallnlosrych do i% waka. 

Gao orator syguaUw w.o*. 100 kHa do 30 Mia* 0,01 do 5* 

1 auiiakaztalconlaoh nielioiowych do mako. 










d. Oanarator onakdw czaoowyoh 1 • do 0,1 ^xa z dakladnoioi^ 
lspss^ od 1 i * . 
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2d, 

~ — ■ - » H a 



«, Szarok op* *mowy woltomierr •/ sondq posii htov^ na /akrM 

1 do 1 GV , w pa.**mi« JO Ha do 100 MH« • fokl adnoicl pom. 2>. 

9 

f, Uanafonottor retfulacy jay 0 do 2S0V, 'J^OVA * moil iwo Aciaj 
pomiaru napifoia wyjic, a dokladno^ci* do 2%. 

f. . Zaailacz a t abi 1 ieowa^y 9-15 V/ 2,>A uiaka, 

h, Sonsrator fall pros tokqtue j o oza»)» naroatu poniZsj 5 na. 

B Ail AMR SYSTEM X ,'HYLANIA PIONGVBGO. 

a, kaiibraoja zakrasdw V/csi. <1 ffl 

Sygntl 0,2V z kali brat ora wl^ozy^ na wojtcie bad an sc© 
kanalu. i'rzelqcznik rodsaju wo jicia hfl ustawic w po*, 

• /v », Przoprowadzi.4 kalibracj* wraocnxonia tak, aby na 
zakrosie 50 mV/dz wy>skoi6 obrazu vynoiila doklattai* 4 dz, 

Na pozostalyoh zakr*»ach atarovti vxsacniaoz aygn&iaai 
m kalibratora’ Jak w taboll ponizojt 

— • 0- . n - 

5 mV/d* 

.10 «V/dz - 0,03 V 1 V/da - 5 V # 

20 HV/d* - 0,1 V 2V/dz -10 V 

0,1 V/dz - 0,5 V 3V/d* -20V 

0,2 V/de - 1 V 10V /dz -50V 

0,5 V/da - 2 V 20V /dz -100V 

i'r-cy w/w napl voiaoh miarzy6 wyaokoii ol»razu, kt6ra winna 1 

ml«4oi* s i v w cranicacb podanych w karcia badania tochnicz- 
atf/'.u oauyloakopu, 

b. 2os tro jonie tlumikdw wojaciowych. 

¥ trakcie badaiS, Jak w pkt. “a* miaray^ awlsy ora* tzw, 
"baki*, Przy wyookoAoi obrazu 6 dz^ icb wysokoic! nie moZo 

prvokraozac 0,2 dz, 

c. luipadanu ja woj^ciova. 

Sygnal z kalxbratora amplitudy wl$o*y£ na wcjAcio bada*«©#pj 
kanalu xm poirodnic two* rdwnola^loe© obwodu RC,. Obwud tan 
ski ada aif z roaystora t S$l a 30 *' olegl# * nia poA%- 

c’/on«J po jaiunoici. -7 P*' - IpP, ' 

& y 
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Pojemnoil t* ulvor*y4 * trym#ra povietrznao '>-30 pF ora- * 
t-/*. koud«j»«*tar» drutowo 0 o tj. utworKOoe^c * dw<f»di loiilo 
ski \TOnych przewaddw 0,35 mm w cionlciej istolacji itriolitov* j , 
ktbrych wva Jetm a pojemm>46 winna wynoji^ ok. 10pF. 

Vy&«»j irywi oniony kondenaator komponauje tz». •haki* tj. tvl»r 



o twit-* 









otvorzoneo przoz mil . 2 ulookomponaowano stole czaaowe 
nycU, leci porownyvalnych paramet rach. 

konta* w/w obwodu a mien fry6 moftl iwie ztrarty taJc, by odlofrio*' 
oa oporuika do pojenmoloi ora* do wojtcia oacyloskopu nlo 
przokrarzaly kllJcu cw. 

Storuji|C kanal na zakroaio 50 mV/d* syijnalom 0 , 5 V via w/w 
olm8d KC, prreprowad&'.lc kompenaacjf obtrodu trymoroiu, by zwiiy ' 
i "haki" me przakraczaly 0,2 dx pray tryaokoici ohrazu 5 d*. 
U*da<5 riostv'pnio pozoatalo zakroay V/dz stoAujqc syvoal z ka- 
li brat ora lOx r.akres V/d* przy kt4iyra znamionowa vyao±vo44 
obrazu viuna wyaoai6 5 dz. 






d. kplyw sioci zetsllaj^coj na vspdlczynnik odchylania. 

Zasllac oacyloakop za poAreduic tvem autotranai orraator a i.apir* 
olem 220V - 1*». Sy/.nal 0,5 V * kallbratora wlqczyc na wejicie 
na zakreale 0,1 V/dz przeprowadzKS kalibracjv wzx.ocnioiiia tai , 
by vy»oko£<5 ourcuu wynoalla 5 dz. 

Ohnily£- napi vole zaailauia do 198V 1 toierxyr wyaoko4< obra 
po uplyw i e 1 min. a naat?pnle po 1$ mxn. od dokonania mlaay. 
Podnio£6 napiycie sioci do 220V i po uplywi© 15 ®i*‘ > • 

a*y£ Jo do 242V. Zmi«r*y£ vyaoko46 obrazu po uplywie 1 bum. 
a nast^pnla po 15 «in. od dokonania /.miany. 



o. Wplyv napifoia na wapdlczynnik odchylania prty zaailonlu bu- 
teryjnym. 

2 aai li £ oacyloakop za poiredniotven xaailacza « t abi 1 J ^owiett* • 
kykonac pool ary Jak dla pkt u d/ przyjmuji*©, Zo: 

naplvciu 1 98 V odpoviada 10,5 V 

naplyciu 220V odpowiada 12 V 

uapj.v«lu 242f oupowiada 1 4 , -> V 




OU7O10, 



30 , 






f. Charaktaryatjrka o».y a totllvoiol owa. 







f 









- 



A © cs* f« tptli wo*ui orioles! *n.ia, tj • 50 do 500 Ikhz 
* gtncratera eyc;nal6w vzorcovych vl^esyo n« wejioie Y t 
Ki>KiiOl*«le do ^aueratort zai*czyc oa wajdci* oacyloakopu 
•zarok opasmowy woltoDiar? i niarryc nia sy*rualy ^aneratora* 
Se zmkrooim 0,5V/dw vyatarawac aaeyloakop tak, l>y wymokoi6 
obracu vynoaila 6 dt. 

JSvifkszy oz?*totli«ro4£ gtoaratora do t§ MHz, utrrywijqc to 
same napifcia na wo jkiu oacyloakopu 1 xmx9rry6 wynokoid 
obrazu ta^o aycjnalu. Nia moZa on a by6 Kiiajvca otl 4,2 di, 
Podohna badania przapravadzlo dla aakxaau 3mV/d», 50n>V/dz r 

i 5V/d«* 

«c. Odpowiedl inipu lsowa. 

Syroial o czfstot li*o£oi ok* 2 fGiz, 2 ^anoratora iali proato— 
katnej, wl^c 7 .y<i oa wej4cie IQ na zakresia 50 mV/dv. »ysta» 
•rowac tak , by wyaoko*6 obrazu wynoaiia b dz* 

Na Mkraai* czas/cw 0,2^uaek/dz *0,2 zmiarzy<* czaa naraata- 
nia ora/ przaroaty, zaisy 1 zadn;aoia obaiadui* Kielkai^ 
pricoros t&w n ie woZa prz*kraczac 0,2 dz 1 a zadr(rania olariednt 
winny aif mi#ici£ w pruboici. linii skali# 

Badanlo powt^rzye zier/qc zwiay 1 przeroaty przy aafatatll. 
woiciaeb fall pr©atoki|tr>a j 1 Mb*;, 500 kHz 1 *00 kJ4*„ 

Mierzoiie zriiakiztaictoia przy tyeJh ez^stotllwo^olach nla po-» 













winny przekraczai 0,2 da* 

h* Przeauv Mi Y« , 

Sy#-nal IV z kallbratora al^osty/ na aajicia * oaoyloakopu na, 
zakrtsia Q,av/dz* UatawK: prraA^oznik rodzajn wajAola w poa* 
« •. aprawaric cry iryaoka46 obrazu ay no si 5 da* 

Prza.146 na zakroa 50raV/de. Obraoaj^e pakrftlo praoauau 
v skrajna polotvnia gdma krawftlz obrazu wiuua praachodalc 
prvez irodak pola poaiarowac® i oai*c*»** poaioa 2/dz punioa.l 
tego 4rorika, a doina krawfdi obrazu winna ©s±%«a^ 2 dz* po- 
wykaj irodka pola poai ar«w«go. 
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3. POOSTAWA C7A5L. 

• • kalibracja r.akraxSv ottt/d/, 

Generator vtnak<Sw cvasowych £al%c«y<$ nt wajlcie Y 1 stoso* 
wa< KAkrc* V/dz taki. , i>y wysokoAd ohra<u by la ole waiajara 
nit U d t, Przy korrys taolu v.a /nak<Sw 0,1 • do 0,2/um eta. 
bi li/owac obrar prvae wjvwalanie w»wnftroit ( Pray karay- 

a taolu ae zuakbw sinus oidalnyoh 5 do 10 NUz sto**«ra4 wy- 
zvalanla Mwnvtrzue /.n«» ami 1 ^us. Oporuj^o prrasuvaa X 
uata«i6 piarwszy znak czasowy na pierwszoj delates okail 
1 zsi erssyo edls* io4£ mlfdzy nim a 11 lub 21 znakiaw 
/ patrz tabola ponisksj /. 

Ekapans Jf> ciras/dc *0,2 bada sif na sakrosie 0,2 ,-usak/dz 
1 0,3yus/ds, Ocania i»ocils f :» i rodkovy 10 dr, adcinak Llnil 
podstavy cras«, zaaarty nu.?dxy 21 a 31 dzlaiki| taj Hull. 
Prry czaa/d* *1 kalibracjv przeprovadza sif na wszyatkioh 

Mkrssaob* 



Uohyb wapblozynnlka czasu okraiia si? za wzorovt 

“x - D 80 4° 

h s ■ ■ s 

i>* Bat 



iooi 



lub x fiswielkia blvdem / t;dy 5A / *• nwu 






ioov 



1)80 










I 



gdzi at D* - odst$p raivdzy d 9 U£iM« a dalasi* tym znakistn 
/da/ 

080 - odstfp midday dru^*, a dalasi* t* dz talk* /da/ 
A L> - bl*d bazwzelfdny wspdlozynunlka o 







b, Okxtileni* uohybdw Jiniowo^ci wspAiox^nnik^w cza&u . 



Bad an 1© pr£»pro«adza »iy na zakresarlti 




d 4 





















c 



(rdzi®; d ) i sq odatppami otlpowiednio roi^dzy piarvteym 

i drutjim lub uM'day dziaaintyra t Jadenaatym wiakiam 

/da/ , 



d- 



odl«rlo66 midday akra Jnyini dzialkani na 



akali /dr/ 



Sprawdzenie po9tcz6^6lnjrch rodzajow praoy ukiadu podatavy 
czaau • 

I'rzeprowad/it poatfpovania wfi pkt. k rociz. v i aprawdzic 
pravtdlovo4<5 dzialania ukiadu padatairy czaau dla pouatawo 
wych 2 rod/ a . 16 w praoy. 
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4. STAB1LIZACJA OHHAZU. 



•* Zakres czf-atotl.twoici wyzwala/iia wewn^ trsrr«*,*o. 









Gwierator RC-20 Hz do 200 kHz vlqczyl r.a vojlcio Y. 

Pokrftlo STAB V.CZ. skr^ci^ oalkovicio v lava. Vysterova4 
vzmacniacz Y tak, by vyaoko46 obrazu vyuoaila 2 d*. 

Ola czf* to 1 11 wo Ac 1 50 Hz sprawd/i <5 wyzvalaiiia " TV- V ", 
oparuj^o pokrytloa •POZIOH". Przy czf atotliwoici gvnorato- 
ra HC 15 kHz apravdzl 6 siabllxzacJv obrazu prry vy^«al uiiu 
■TV-lf. Przy czyatotl iwoloi 1 kHz •prawdzic atablllaaoJt 
ohra/.u dla tryzvalania • /v *. 

Nat» t ?nt)i a wystarowac wzoiacnlacz ^anaratoram w.cz, tak by 
wyaokoid obrazu vynoalla rbwniez 2 dz. Sprawdzi 6 atabili- 
zacjf obrazu przy cz? atotliwoAciach 1 Mta i 15 Mbz pr/.y 
vyzvalaniu "'>» • , operuj^c pokr^tl* 1 " NBIfli * 1 •STA 8 U V •Qfll 
Liadanie vyzv&lanla * v ' powtdrzyd przy wyaokoaci obrau 
8 dz. 



b. Zakrea cz?s totliwoicl wyzwaJojiia zewnetrzra? o. 

iiadanio ta przoprowadza ai{> idontycznio lak bad an la za>tra— 
au ozya totllwoici wyrwalania wewnf trzno$o , z tvw *e c*" 9 - 
rator zal%oza aiv rdwnole&le do trojAoia Y 1 do wcjicla 
VYZfc. Amplituda alnuaoldy ay^nalu wojiolowoco powj 

wynoaic w6w czaa IV. 



inn* 



c. Pr 4 p wy/valania* 

Sy^naletn 1 kllz /aiiiuaoxdaJLnyv/ wyaterowa^ wzmacni - cz , by 
wyaoko46 obrazu wytioaila 0,5 dz. Sprawdzi.6 tryzwalanlo wo— 
wnetrvno 

oy, . >1 1 k!ci «• anpl . /la »' , v at.i '■?' r<vm>la le oa 

vejAoAa Y 1 na wojicio ¥YZW. zowi*. SprawdzAti dzialanio 
ukladu vyzwaltoila /evuftr/nato. 

d« Pozi c* wy .walunia i polaryssacja Ar641a, 

Prv.oi^car»ik P203 ua tavll w po*. vown. przolooznlk poAaryzo- 
cjl 1202 - w poz. Syjjnal 1 kHz - aAnuaoldaluy - wl%- 

czyc na we.fAeie f 18^ i vystorowal nim wrmarn taca, by wyao- 
koa6 obrazu vyuoaila 8 dz. 



















Pr*t»j4«S na wyzvaicuiie ■ i spravdzic dzialania rafrylacji 
poziomu wyz^alania* Vinno ono odhyva 6 sic narastaj^cago 
zbocxa * i nu»oirty w obszarztj odpowlana Jqoym uid. 7,2 da, iry » • 

obrazu. 

Zmionit pelaryzacj? irodla nu " - , » l sprawdai* ra^ulacjc 

poziomu vyzwalania. 

Vyzaalaiixe winno tera* odbyval sic *a ibecsa opadaj^eago , 
a zakrea rogulaoji poziomu nio povinion bye mnlajszy od 

7,2 dr. 

5. VZMACXIACZ ZEWWErHZNFAiU ODCHYLAXIA ¥ OSI X. 

a« Kalibracja w/Mocnionia. 

PrzeJ*6 na odohylania X /own. xj. Na wejicla X zew, 

vl^czyc syrcn&l 5V z ka libra t ora aiupiitudy. Zniarxyl dlu- 
ro*o 4ladu pozj.om«go, VLnieri an xawiaral sic v trranioaoh 

4*6 dz. 




b. Pasno przen i as i an la • 

dy^nalan ainusoidalnym 100 kllz wy«twr©wa6 w/aacniaca X zawi* 
na zakrasia i i tak, by dlugoll liiftii X wynosila 5 da, 
H6wnol«ela do (eneratora winien by6 zal^ezony woltoisiers 
VfOVi Podnieii czv*^tlivo46 jygnalu do 1 Mil* 1 zmiarzyd 
dlu^o mt linii X, utr/yranj^c niaznianiony pazioto napi\>cia na. 
wfljioiu, Vlirna ona byd nia ranlojaza od 3,5 dz* 



6. WEWTETR2NY KALI ORATOR VZKOCHXXKIL 

WyLalibrowal wr.iaacniaoa Y na *akr« 0,2V/dz kaiibratoraa z«w» 
n v t r '/.x>ym . Vl^czyc na wajiote tago kanaiu myenml IV * i^alibra- 
tori vtrzns^o i ziniarzy© iryaokoAiS abrazu. Vinna oua wyno— 

si 6 5 dz z dokladnotcl f\ do gruboioi pazlomaj linii skali. 
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VII. 0PI5 VKLAD&*. 

Oscyloskop KH -7010 sklada sly z 1 nai I vpu j^cych blokbw fun- 
kcjonalnych, stanawl^cych niaraUtnt leans truko Ja wmouiowant' 
do wa pallia j raniy . 

- wi'intcnUci ode) ylania pionovo, o, kt6ry zuajduja si £ na ply tee 
drukowanaj PI 

• podstava rzasu vraz za wzmaaniaexaa odchylauia poziomeAO 

1 ukladaai zaailanla niskle^o napigoia orac napiy& zasila- 
jooyqh lauipy oacylaskopowq, scnajduj^oa sly na piytce drukova- 

naj P 2 , 

- rasa f?l<Swna sc l*uap^ oseylos Lopow^. 






1. bzmacniacsc odchy lania_^ionowe^o^Z- 100, 






Do adcliylania paonowo t ;o Y zastosovano azArokepasinowy w/mao- 
niacr prn du stalor.o, Syeuai dolqcrony do gniazda wa jicioaro# o 






Xub zmiennopri|dowo /~ / praey kondausator C101 xm poaoaq 
przal^cznika P101. Przal^czn i k P102 sluly do odl^ozania lub 
valqczania wzmaeaiacza T do cniazda yajlciowafco GIOI lub do 
maay prryrz^du, 

Wap<Slc*ynnik oochylaiua pionoweco A’ A**/ J*»* 4oi4la okrailaw 
ny naatawq prial^oznika P103* Mlniaalny wopdlc* ynnik odchyla^ 
nia wynoai 3 aV/da* 

W oalu osl^eul ( c La innych wspdlczynnikAw oplsanych na iraka** 
niku pokrf Ua przelucsanika P103 dal%czana »n odpowiednla 
pracyryjne dalalnlkl napi. 90 .ia. Na waj^ciu aamacniac’/a V 
przal^czan a sa daiaLnikA 1:1. 1:10. 1*100, IifOOO. 

Dzialniki ta tak xbudowajie, aby posiadaly Jadnakowa para* 
ne try wajiciowa / IMft //27pP/ na wazyotkich poscyojaok przal** 
oznika P10% Kakdy ezlon daialnlka poaiada alamabty korapan- ^ 
aujaeo C lub fiC w oalu zapaaialania przanoaaanla i*tpuls4v lub 
zniaksztalcaii. Sygnal as vyj^oia pr/.«l^ctniU PlOJb praav. 
razystor KM* j, rAwnologly do ni»«o koadanaaior C11‘> dol*oaa~ 
ny ja«t do tiD^cia rbznloowa^ vtArnika ■ rbrt lowo,.o Tl'M 









Heeystor R115 zabe^pi ecza priced praea tarowaniem prqdowym 
brasiki traney«tora T101. Razystor H114 us tala rezystanojv 

wajAoiowa wtdnilka rOdlowe f o. 

Diody Did i D102 zabexpiac/a jq uklad przad przes terowaniem 
napipciov) r m. Potanc josw- tr ratfulacyjny Hr 101 / STMETRYZACJA / 
rAwnovainy obwAd vo iicia w/^ wzmacniacza, podajqc staly po- 1 < 
tone jal na bretukf tranzyatora T102. 

Naatvpny atopleii rraa 1 iaowany na c«?4ci ukladu scalone^c 
US IOI, Jest r6iu ioowym wt6nuiu«m erai terowym , a ktAryn odbywa 
alp podzial sy^nalu w stoauaku 111, 1i2, 1*4 w zaletoo4oi 
od nastawy przelqcz.nj.ka P 103 , Nastfptiytn stopnlau jaat r6tni« 
cowy wzmacnlacz rmpivciovy trykouany w druffiaj czyici ukladu 
acalonapo US101, Potenc jonte tr regtilacyjny Hr104 /KAL. tfZM„ Y/ 
uat.ala wv.niomuenit t»go stopnia, jak r^wtuai vziaoonlauia na- 
pi^ciowa wzmacniacza odchylania pionove^o. Potano.|ometr re- 
tfulacy.iny Kr102 us t ala punkt pracy 1- sago stopnia wzsutcnia- 
C7.a # Wtsocniony przaz ten wzoiaoniacz sycnal dolqozany .last 
do 2-t'iaftO stopnia wzraooniania wykonanego na tranzyst orach t. • 
T 103 , T104 r a na stopnia do 3-ff® koncoweff* stopnia wzoioonlenia * 
ktAry Jest aryko a any na t ran ryat orach TIO 5 i T106, 

Trymary cerasitezne f l 10 i CrlM alu&q do ust&lanla 

prawidlowe j odpoviadr.i impulsowej wzmacniacza Y. 

W bazach tranzystorAw T103 1 T104 araalisawany jast przasuw 
pionowy plamki /R103/. 

Plytki odohylauia pionawero lainpy oscy loskopowe j aterowana 
sq x kolektorAw trauzyatorAv T105 1 T106. Z kolaktora trinzy,* 
stora 1105 przaz wtAmik amitarowy T 107 pobierany Jaat sy*mal 
vyzwalanla wawn ytrznago padatawy cv.asu. 

2. nkiad_a^z^la^is - i_£Odstaw^_czasu^^-200. i 

Sygnal wyzwalania wawny trznar® uzyakrwany *a wissonikczt 
odchylaiila pronowaga , do lq ©zany jaat do przelqcxnlka P203 
/kYZW wevo./ /WYZW.zean ./* do ktAra^o woie by6 dolqczany 
rAwm ez aycmal wyzwalaaia zawnftr znago a ^iazda 0201 pr»a* 
atArnlk amitarowy T20I. 
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Voi4ni?oia przel^oznika >203 powoduja odlqczenia ay^nalu 
wyivalanta »a¥Dftr*n«go i jadnoczasue dol^ctanie ay, ualu 
wyzwaiania zewnftrzna^o. Sy&ial wyzwalajqcy * prvelqcznika 
P 203 dol^azauy jest do selektoru «prz< 4 4ania /przel^oznlk 
















P204/ , ktdry sprztca wziaacuiacz vyswalania a ay^nalaw *y .wa- 
lajqeym awieiuioprqdowo /*V /, lub praez filtry aynehrouiz**: ji 

wizji /TV/ • 

*r*y wei sui v t ym przel^ezuiku i*204 sygnal wy«walaj«|cy przene- 
azony jaat przez filtr linii A/ lub ramki /H/ przel*o,' ana 
przez przel^cznik P205. Filtr llnli atanowi filtr dolnoprze- 
pustowy /R214 1 C210/, natomiaat R217 t C208 stanowi«| filtr 
f:6ruopt zepu 9 1 owy , ktdry jaat filtrem ramki. P© przejloiu pr -•* | 
salektor spr* yten ia sy,.nal vyzwala j^cy jest dol^czany da rtt- 
nioowego stopnia wt<$ruik6w emltorovych /T2Q2 i T203/. 

a 

liaza tranzyatora T203 stnajduje «iy na potaajala uetavlanyw 
po ten ojome tram Tr201 /P02I0M/, przaz co umozliwlona Jaat r«*ru- 
laeja poziorau wyzw&laula* 

Kastfprtie sy^nal wyzwalaj^cy przeobodzi pr zez przel^czjniK rniM 
ny polaryzacji P202 /♦/-/ xmpuls6* wy xwala J^cych, dziykl osemu 
mot 1 i we jest wyewaianie uaras ta.j^cym lub opadaj^cym zboozem 
ayf-nalu wy ewala j^cego , Z przelqoznika P202 sycuai wy/.walaj^cy 
doohodzx do r6tnicowa^o wziaaoniacza vyzwalania T204 i T20 *j , 
kt«Srero punkt praoy uataiony Jaat pot eric Jometratn ra^lacy.iityw 
Ur 202 , a naatppnio jaat keztaltowany bietabilnym przeyutnik tom 
H»S wykonanyw na 2»oh bramkaoh ukladu acaloriet?® US201. 

Sy^nal z przarzutnika bis tab! Lnego doohodzi do ukladu ritnicz* 
kujqoe^o /T206/ f naatftpnia po zrtfkoiczkowaniu podony jaat do 
przarzutnika gldwnat;© podatawy c/a*u, oraz do ukladu pracy 
automatyezna J* 



Cluwny prxor au tjnlk podatawy czaau jaat pxzarzutnlkaoir biata- 
bllnym U— S wykenanyui na 2^ch tr<5 Jwa jfoiawyoh brauikaob u.iladn 

scaloii**;© US203« 

Uklad praoy automatyezna j podatawy ozaau aklada si V * pr/erzu- 
ika raon os tabi lne».o / dwic bramkx ukladu scaler*::© VMft 
ukladu calkuj^cab^. /**2*3 1 C21d/ elu**toet.o do aiiminacji w H - 

ski e^o impulau |»ow»talefiw z przal%czonia ukladu monoa labilneeo • 
araz przery^nika >clualtta / bramJia ukladu aoalonona US202 
i tranzysteft T207/* 

i. 



KR-7C10. 




Na wyjAclu ukladu pracy o«> toma tyczne j znajduja #iv uramka 
trdjwe jAciova A T S 203 / t kt6ra prvel^cza przorzutnlk gldirny k 
podatawy czaau, pray br&ku iaipu la6w wyzwalaj<|cych przy ueta- 



/ AUTOAORM/ w pozycji AUTO. 

Z prrarzutniklom fe l5wny«n podatawy czaau i ukladent pracy auto- 
matyczuoj wsp6lpracuje uklad podtr/yniywani.a zbudowany * cxior.u 
opAznia J^cof-o ©raz pr/erzu tn i ka R-S/3 bramkl ukladu *calcwoo#o 
US203/. Uklad podtrzyvyvattia siuiy do uzyaklwania tzw. czatu 
podtrzymyvania impulsu generator* podatawy czaau, ktury Joat 
niozhfdcy do prawidlowego dcialauia ganeratora podatawy czaau 
ora/ do umolllwivnia powrotu piamki, ktdry odbywa si? w skon- 
czonym czaaie, 

OpdAnionie ukladu podtrz.ymyvanla Joat vyznaczone przez ipoJaaatoA 
-cl C ([ wap6lbio£ulo do naataw czaa/dz przolqcanika P207. 

Motllwa Jaat rownioi plyruia rogulacja czaau podtrzyviywania, 
potonc Jometrem I*r203 /STAB. V.CZ./, dzlpki czemu ulatwiono Jaat 
vyvw&lanle przehi*f6w w zakroala duAych oz?a 1 o tliwcaoi . 
Przerzutnik gl^wny |>©dstawy czaau gonoruje imjmle, kt6ry przez 
dzielxxik akontponaowany /U2U0 1 R239/ ataruja kluczen intag.ra- 
tora /T209/. 

lr. t ci:ra tor ^oi.uruje iiupuls pi.toksz.tal t ny , ktArogo naujliyloni® 
zmlenia si? w zaletnoicl od pojeainoAoi C^, i rozyotoncjl kf 
ustawianych praolqomikieai i> 207 . Kondonaator C T ladowany , Joa t 
•talyn prqdos* doa tarczaxiym prv-o* Ar<Sdlo pr^dowe / T208 1 Rj, /• 
Do kail brae Ji pri|d«i irddla pr^dowoi-o aluAy potouojometr 
lacyjny Pr20% 

Na vyjAciu generators podatawy czaau znajduja si? dziolnik na- 

pi Vela / 0205 - 0207, Rr20l» 1 R253 / wop^lpracu J*ay z traozy- 
atorom T210, ktAry zmionla * t an gl6wn«co przorzutnika p« l*taz> 
cz.&su, p© os i qrrni vciu ainplitudy impulsu pilok«atalUnx r °» uata— 
vionsj potonc Jomotroa Rr204. 



wionyn pr-.olqcz.niku rorizaju pracy podatawy czaau P206 
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3* Vzmacniac7_odch^lmnia ^o/,ioiue,-o , 









Vrm acniac'/ adchylania poziomnpo atarovany jaa* sycaaJotn 
y frenaratora podatawy czaau / X tfEhN / lub aygvmlma zewnfctrznym 
/ ^ZEVS ^ * t y°h »ycnald%» adbywa alp przelqosnikiam P201. 

Pierwaza dwa stopnie Mztoatcoiacyia odohylania pozioai*/ o stanowia 
wzmacnaace b prza l^ozanym aprz.fZan.ietn mrotnyo, wyznaeza/j^eyni 
Jero wanocnienlt, * I 

Transya tar T301 Jaat wt^rnikiem ami t«rowanyn wa jtclovym, n%- 
tom lan t tranzyator 1*302 jast atopnimn wzmaonia j%cym. 

0l_*v6d »*aay T301 Jaat pmiktem atitnu j^rym sy^ialy odohylania pe- 
tiomago, potano jama tru przeauwu poiriomeec /Rr^Ol/, orav. ' 

lu z galfzi nprzf tenia awrotn»«o. 

Przez rerye tor Rr303 i potenc jemetr ragulaoy Jny Fr302 cjopt'o- 
v ad zany jaat eygital odohylania po«ioa«^o, 

Trynur Cr30t slu&y da kompenaacji oz?stotlivo4ciowe 1 dzielnika 
v«j4ciow»fro, kalibraojf wznocnienia uatala elf potenc jemutrem 
rar^ulacy Jnym Hr302. Z potano Jowa tru przeeuau uzyskuja * 

regulowany nin ataly pozlon napifoia aumwj^cy e±? z aygnalom 
Odohylania pozionces, Qal^i aprzi'tenia zwrotnaeo przel^cza 
• if przel^czttiklea P^o 1 » 

W porycji x5 vzineonianle w*macni*rza retnie pi?<$ razy a, at©— 
aunku do pozyoji ml* 

¥ pozycji ml w gain' aprzftenia zwrotna^a wchodzq razyatory 
R 312 i rdvnole* ia do niego rezyalor «3HJ 1 patanc Jemetr, ra«ju- j 
lacyjny Rr304* ¥*w©cnieni« m> uzyakuja ai$ pr»ez odl^czenie i { 
galfzi z razyataraai H 312 * 1 

Trynary Cr302 i Cr303 alutq da kompanaacji e«vstotliwo4©i©ve ,i j 
galfzi sprrftetiia wrotnago. 

fot«nc jomatram regulacyjnym Rr 303 uatala ai* taki punkt oracy j 
vzmacniacza przy wzmecnieiiie x1< te zwlana wzmooniania X' niu j 
povoduja jcuiiany punktu pracy na wyjAciu wzmacjaiacza* | 

Z tranzyatora T)02 aygnal odohylania poiioaac.o podawany jaat 
prz.cz razyator RJlk na aymatryozny wamacniae* kencovy odohyla- 
mo poziomago zloZony z tranzyator6w T303 i T304, podj>arty 
/r^dlem pr^dowyw zbudouan?m na tranzyatarza T}«5» 



i 
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oeoyiaakogowe j 

Z.400. 

,f 

Ntpi ?ci« ?.asila|*c« « elect 220V , •bcliont przez t r»n«fi>. 

rotator i vyprostowaue przez mostek proa t own tozy podawane 
jaot uft wejlcie etablllzatora ezererowo^o / kolektolr tranzy- 
stora VkOJ /* H przypadku zoailania * akuntulator* zownptrz- 
retro 12, naplyole vemtU^ce podawane Jest przez tpij.azda 
G401 i 0-402 ria uiasy i kolektor tranzyatora T403. 
kapi?cie xasilajH' « ♦iV uzyskuje si$ z wyj£cia wt6rnika 
enutorowo/ o T401, ktdry Jest podparty na poteucjale odmu- 
siei.ia / cLioda Zet.trn D40? /• 

Utoda Iwietlqca D404 atanovi wskastnik wl*ozenia aparatu, 
Stabilizator szeic.ovy posiada uklad porovnanza zhiidowany 
rta uklad /l* scalonym US401 , Ict6rer.ro naplpcle odiileolettia 
uzyskujw sip r6wniel % dlody L>404. Syf;na.lom por6wnan.la sta- 
bil i ml ora jeat napiycle ♦ IJV uzyekiwane z wyj^cla przotwq 
nicy. I*rzetwornxea aklada sip z tranaf oraxa tora przetwortticy 
TR402 oraz tranzye tor6w przol*cza j*cycli T406 i T4o?. 

Dost arc xa ona napif<5, ktdra pc ary proa towaniu 4Q | #1fT| 

- 13 V ♦flOV, -400V, ♦1200V / po trzykrotnyra povieleniu / oraz 
napifcia larzenia lastpy oscyloakopowe J . I 

V cc-lu roz ja&nianie Metfu roboczetro plawKl zaatosowany ,)oat 
uklad (Kltwar/ftiua skladowej stale,), storowany impuisanj ze 
wztnacniacza roz jasnianla. 

Wzinacniacz rw |»4niania atarowany Jest syfrualora z przQrzut- 
nika t;l6wn«c o podetawy ('zaau, Sy^iai tan dochodzi do baity 
tranzystora T40‘ , w ktdrytn zoetaje w/.wocniouy w xaleAnolci ; 
od punktu prncy uatawianyin rerrulatorew naplfcia /kr402— 

JASNC££ - T4o 4 , a nantvpnie prze: wtdrrUk ouiiterowy /I408/ i 

steruje uklad odtwarzania ekladowej ot&lej, sklaclaj*oy * iv 
z kondensat or4« C420, C431, di6d ^4, 0426, 042? i rezyeto- | 
ro 11434. komlenoat or 0420, diody 0426 i 1^2 7 oraz r^zyftior 
R 434 9 t&nowi* pudwajacz naplyeia -J ayt.ualu kt6ry wy«* t\ pu Jb 
ns we jaciu kond«n«a<ora C420 /, podparty na potenojale ; kafcody*. 
kondeusator C4;jf siuly do poprawy cieaeu uarootu impulau ate- f 
roj^cero stalk* piei'wazej latapy oscyloakopowe j. 






I 
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PotencJonf.tr lacy Jjiy Hr40 , «rav diode 1*424 eiu^ do 

korokcji ja*co*ti lamp) e*uy loskopove j , cxyli uetaltu.ia 



amplttudy skle.iowej sygnalu ?. przetwornxcy. 






5 , fc^iibrator^oo, 





W ukladzie kailbratora znajdnje &1 f generator astabilny xbu- 
dowany na 2-oh bi-amkach ukladu scalana^o US 501 , ktdro o oe v - 

ruczont Jaet wartedciq kor • 

CsOI i C502, era. r«?.yatotdw W1 j i^Q*. >y ,.n*l z ftonaratoraj 
o ezyatotliwod. l f ilz etarnje przeraulntk biatabilr.y 

11-3, ktdry eluifcy do pop raw xenia keztaltu inpuJ.su try Jioiowa^o. 
Aaiplituda przebie^u try Jdci. owofo IV oatalana jest potencj 
trow reculacy jnym Rr591. 





3c 


Daiakauia poaaczegolnycH rodzajdw 1 
ukiodu podetawy czaeu 

- wyswalcuA 

- automulycznie wyawalana 


\ 


prawldiowe lub ala 


4* 


Wyanalania wawaytrana ohruzu 2 da* 

• »'-*» pray 50 Hz 

- '• ** " pray 2 MHz 

- pray 15 ®I» 

- • TV-? • pray 50 Hz 

- • TV-ii • pray 20 IcHa 




prewldlcwe lub nla 


4b 


•yawalania aawnptrzna aygnaiera 1? 

- pray 50 Ha 

• pray 1 Mila 

» pray 15 MUa 




prawidlowe lub ale 


4c 


Prdg wyawalada wawriftranago 
Prdg wyawalanie zewnytranago 






0,5 da. 

0,5 V 1 


4d 


Pozioc wyzvralania pray 1 kila 

- " ♦ " «««n* 

" - " wawiv. 




7,2 4i. 
7,2 4*. 


: 


5« 


Kallbraejo odcnylania 1 zawnx5 




4 da* 


6 da* 


5b 


Pasmo praenieaienia ayetamu odcUy- 
lanla X &««m. 




3,5 4*. 


- 1 


Kal 


ibrator wewnytrzny - 1 V 




4,9 da. 


5,1 da. 















